HEATHKIT IGNITION ANALYZER 
MODEL IA-]1 


SPECIFICATIONS 
eS Re I ia ang Daca R 9" Wes 400-5000. 
Display Shows: 
DIPS CEG stale. sass oe esas of Bere Voltage across breaker points. 
Jodirectly:........,- PE es EOE Current in coil secondary. 
BOPROWIGILO osteo nia shies vw das onsen a > oleh ate Md a bie 
Standard Pattern Height: 
GAVOEE Ss clwine bia Tame Mas oles ote yk wanna 1"' approximately. 
MSG ina Ppt = oe. BET es ab Sy we ae J 1 1/2" approximately. 

Test (Lead Bengthis:. sos 3. AsSe 5d whe shea e are Os 10 feet each to breaker points and to spark plug 
wire. 

MSRREE ES Ps ois Sin: ais (a si.n wintes arate ns aera PEN ray gies oie a Vertical position, intensity, focus, trigger level, 
power and left edge position, coarse speed, fine 
speed. 

Pube COMPIOMEH So heehee Cees cae eee 5BP1, 1V2, 6X4, 6AL5, 12AX7, (3) - 12AU7. 

Power ROGUIFOMONt?.. 5.66 L655 vie ee bert 105-125 volts AC 50/60 cycle 35 watts. 

Dimensions Overall: oo. ios ccs Seale Vo Dane O72 x Wl" x20". 

Weight Of struments. oc... ei caw es wie eee we 16 pounds 
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